HASTA YATAĞI İYİLEŞMEYE NASIL ETKİ EDER 


Hasta yatakları yatağa bağlı ya da kısa süreli yatmak zorunda olan hastalar için üretilmiştir. 
Hasta yatakları anti bakteriyel özelliği sayesinde hastanın iyileşmesini kolaylaştırır. Yan 
korkulukları ve başlıkları sayesinde hastanın güvenliğini sağlar. Elektrikli kumandalı motoru 
sayesinde hastanın kolayca hareket etmesini sağlar. Hasta yatakları hastanın vücudunu rahat 
etmek için üretilmiştir. Hasta yataklarının diğer yataklarından farkı kumandalı motoru olması, 
yan korkulukları ve başlıkları olması, vücutta terlemeyi önlemesi vb dir. Hasta yatakları 
modeline göre farklılık göstermektedir. 

İki motorlu hasta yatağı iki motoruyla beraber baş ve ayak kısmını hareket ettirmektedir. 
Yan korkulukları alüminyum, demir ya da plastik olabilir. Yüz kilo taşıma kapasitesine 
sahiptir. Ev tipi ahşap hasta yatağı ise tamamen ahşaptan oluşmaktadır ve ev için oldukça 
idealdir. Bu yatakta iki motora sahiptir. Yan korkulukları ve başlıkları tamamen ahşaptır. Yüz 
elli kilo taşıma kapasitesine sahiptir. Üç motorlu hasta yatağı üçüncü motoruyla beraber 
yukarı aşağı hareket etmektedir. Yan korkulukları ve başlıkları plastiktir. Yüz elli kilogram 
taşıma kapasitesine sahiptir. Dört motorlu hasta yatağı ise dördüncü motoruyla beraber 
tredelenburg yani asansör hareketi yapar. En konforlu hasta yatağıdır. İki yüz kilogram taşıma 
kapasitesine sahiptir. 




